
À utiliser avec le lecteur de 
glycémie CONTOUR™ TS et les 
bandelettes réactives CONTOUR™ TS 
(Lisez le manuel d’utilisation du 
lecteur et la notice du dispositif de 
prélèvement capillaire réglable pour 
obtenir des informations complètes 
avant d’effectuer un test de glycémie.)

Manuel d�utilisation 
simpli� Ø

AFFICHAGE SIGNIFICATION MESURE À PRENDRE

Pile faible. Remplacez la pile dès 
que possible.

Température 
en dehors de la 
plage.

Allez à un endroit où 
la température est 
comprise dans la plage 
de fonctionnement du 
lecteur: 5 °C–45 °C. 
Laissez le lecteur et 
les bandelettes réac-
tives s’adapter à cette 
température pendant 20 
minutes avant d’effec-
tuer le test.

La bandelette 
réactive n’a 
pas reçu assez 
de sang pour 
effectuer un 
test précis.

Retirez la bandelette et 
recommencez le test 
avec une nouvelle 
bandelette.

Codes d’erreur et symboles :

AFFICHAGE SIGNIFICATION MESURE À PRENDRE

Le lecteur 
détecte une 
bandelette 
réactive usagée.

Retirez la bandelette et 
recommencez le test 
avec une nouvelle 
bandelette. Attendez de 
voir la goutte de sang 
clignotante sur l’écran 
avant d’ajouter l’échan-
tillon de sang. 

La bandelette 
réactive n’est 
pas insérée 
correctement.

Retirez la bandelette 
et réintroduisez-la 
correctement.

E5 E12
E6 E13
E8 E14
E9

Problème pos-
sible au niveau 
du logiciel ou 
du matériel.

Retirez la bandelette et 
recommencez le test 
avec une nouvelle ban-
delette. Si le problème 
persiste, contactez 
l’Espace Diabète au 
0 800 34 22 38 (appel 
gratuit depuis un 
poste � xe).

AFFICHAGE SIGNIFICATION MESURE À PRENDRE

Bandelette 
réactive incor-
recte.

Retirez la bandelette et 
recommencez le test 
avec une bandelette 
réactive CONTOUR TS.

Le résultat du 
test est « HI » 
(supérieur à 
600 mg/dL).

ou 

Le résultat du 
test est « LO » 
(inférieur à 
10 mg/dL).

•   Lavez vos mains et le 
site de prélèvement. 
Recommencez le test 
à l’aide d’une nouvelle 
bandelette réactive.

•   Si le résultat est tou-
jours « HI » ou « LO », 
contactez immédiate-
ment votre médecin 
ou un professionnel 
de santé.

ATTENTION : Des glycémies supérieures à 
250 mg/dL ou inférieures à 50 mg/dL peuvent in-
diquer un état médical potentiellement grave .
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Pour obtenir des informations complètes concernant le fonctionnement et le dépannage de votre lecteur, reportez-vous au manuel d’utilisa-
tion du lecteur de glycémie CONTOUR TS ou contactez l’Espace Diabète au 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste � xe).
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